




Chem Sample Type Serum

Chemistry

Reaction Type Positive

Unit U/L Decimal 0

RULE

REPLICATES

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد: روش آماده سازی محلول

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

KINETIC Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

Blank Time 21 31

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

ALP

Decrease µl R2 30

Increase µl R3

Print Name   ALP

Two Point 

2

پايداری محلول: پایداری محلول ALP دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه مقدار ALP درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت ALP درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Standard             2.5 µl R1 120

Pri.Wave 412 Sec . Wave 660



Chem Sample Type Serum

Chemistry

Pri.Wave 340 Sec . Wave 412

RULE

REPLICATES

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد: روش آماده سازی محلول

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

KINETIC Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

Blank Time 21 31

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

ALT
Print Name   ALT

Reaction Type Negative

Standard  15 µl R1 120

Decrease µl R2 30

Increase µl R3

Two Point 

2

پايداری محلول: پایداری محلول ALT دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه مقدار ALT درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت ALT درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Unit U/L Decimal          0.1



Chem Sample Type Serum

Chemistry

Pri.Wave 340 Sec . Wave 412

Unit U/L Decimal 0

RULE

REPLICATES

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد: روش آماده سازی محلول

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

KINETIC Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

Blank Time 21 31

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Reaction Type Negative

Standard  15 µl R1 120

Decrease µl R2 30

Increase µl R3

Two Point 

2

AST
Print Name   AST

پايداری محلول: پایداری محلول AST دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه مقدار AST درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت AST درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .



Chemistry

Reaction Type posieive

Pri.Wave 570 Sec . Wave 800

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Logit 4p

1

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

Fixed Time

Blank Time 20 33

Chem Sample Type Serum
B2M

Print Name B2M

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد:  روش آماده سازی محلول

  پايداری محلول: پایداری محلول B2M در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت  B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Unit mg / L Decimal 0.01

Standard 2 µl R1 150

Decrease µl R2 50

Increase µl R3 0





Chem Sample Type Serum

Chemistry

Print Name Chol

Reaction Type Positive

Pri.Wave 505 Sec . Wave 700

Unit mg / dl Decimal 0

Blank Time 3 4 30 32

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Two point 

2

End Point

CHOLESTEROL

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد:  روش آماده سازی محلول

  پايداری محلول: پایداری محلول Cho در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار Cho در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت  Cho در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Decrease µl R2 0

Increase µl R3 0

Standard 1.5 µl R1 150





Chem Sample Type Serum

Chemistry

Reaction Type Positive

Pri.Wave 570 Sec . Wave 700

Unit µg / dl Decimal 0

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Two Point 

2

End Point

COPPER

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

Print Name CU

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد:  روش آماده سازی محلول

  پايداری محلول: پایداری محلول CU در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

 كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار CU در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت CU در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

 

Blank Time 3 4 15 16

Standard 7.5 µl R1 150

Decrease µl R2 0

Increase µl R3 0



Chem Sample Type Serum

Chemistry

Reaction Type Positive

Pri.Wave 340 Sec . Wave 412

Unit U/L Decimal 0

RULE

REPLICATES

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد: روش آماده سازی محلول

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

KINETIC Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

CPK

Print Name   CPK

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

پايداری محلول: پایداری محلول CPK دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه مقدار CPK درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CPK درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Blank Time 24 31

Increase µl R3

Standard 4 µl R1 120

Decrease µl R2 30

Two Point 

2





Chem Sample Type Serum

Chemistry

Print Name CRP

Reaction Type Positive

Pri.Wave 600 Sec . Wave

Unit mg/L Decimal 2

Increase 4 µl R3

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

SPLINE (6POINT)

1

CRP

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد: روش آماده سازی محلول

. درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد8 تا 2 در دمای CRPپایداری محلول : پايداری محلول

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدارCRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CRP درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید . 

FIXED TIME

Blank Time 20 32

Decrease 2 µl R2 30

Standard 1.5 µl R1 120





Chem Sample Type Serum

Chemistry

Reaction Type Positive

Pri.Wave 546 Sec . Wave 700

Blank Time 14 16 30 32

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

End Point 

Direct Bilirubin 

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد:  روش آماده سازی محلول

Print Name DB

  پايداری محلول: پایداری محلول DB در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار DB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت DB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Unit mg / dl Decimal 0.01

Two Point 

2

Standard 15 µl R1 120

Decrease µl R2 30

Increase µl R3 0



Chem Sample Type Serum

Chemistry

Print Name Ferritin

Reaction Type Posieive

Blank Time 20 33

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Spline(6point)

1

Ferritin

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

Standard 15 µl R1 120

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد:  روش آماده سازی محلول

  پايداری محلول: پایداری محلول Ferritin در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار Ferritin در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Unit µg / L Decimal 0

Pri.Wave 546 Sec . Wave

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت  Ferritin در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

FIXED TIME

Decrease  µl R2 30

Increase µl R3 0



Reaction Type Positive

Pri.Wave 505 Sec . Wave 700

Unit mg / dl Decimal 0

Blank Time 3 4 30 32

Standard 2 µl R1 200

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Two point 

2

End Point Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Chem Sample Type Serum
        Glucose

Chemistry

Print Name Glu

 روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد.

  پايداری محلول: پایداری محلول Glu در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار Glu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت  Glu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Decrease µl R2 0

Increase µl R3 0



Chem Sample Type Serum

Chemistry

Print Name HDL

Reaction Type Positive

Pri.Wave 570 Sec . Wave 700

Unit mg / dl Decimal 0

Blank Time 14 16 30 32

Standard 2 µl R1 180

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

End Point 

HDL

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد:  روش آماده سازی محلول

  پايداری محلول: پایداری محلول HDL در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار HDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت  HDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Two Point 

2

Decrease µl R2 60

Increase µl R3 0





Chem Sample Type Serum

Chemistry

Pri.Wave 340 Sec . Wave 412

Unit U/L Decimal 0

RULE

REPLICATES

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد: روش آماده سازی محلول

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

KINETIC Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

Blank Time 21 31

LDH
Print Name   LDH

Reaction Type Negative

پايداری محلول: پایداری محلول LDH در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار LDH در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت  LDH در آنها با روش فوق تعیین  شده است استفاده نمایید .

                                                                                                     

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Standard 3 µl R1 120

Decrease µl R2 30

Increase µl R3

Two Point

 2



Chem Sample Type serum

Chemistry

Print Name LDL

Reaction Type Positive

Pri.Wave 570 Sec . Wave 700

Unit mg / dl Decimal 0

Blank Time 14 16 30 32

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Two point 

1

End Point 

LDL

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد:  روش آماده سازی محلول

  پايداری محلول: پایداری محلول LDL در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت  LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Standard 1.5 µl R1 150

Decrease µl R2 50

Increase µl R3 0



Chem Sample Type Serum

Chemistry

Reaction Type Positive

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Two Point 

2

End Point Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

 

Magnesium
Print Name            Mg

Pri.Wave 546 Sec . Wave

Blank Time 3 4  9                  10

 روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد.

  پايداری محلول: پایداری محلول Mg در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

 كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Unit mg / dl Decimal 0.01

Standard 1.5 µl R1 150

Decrease µl R2 0

Increase µl R3 0





Chem Sample Type Serum

Chemistry

Print Name TIBC

Reaction Type Negative

Pri.Wave 660 Sec . Wave 800

Unit µg/dl Decimal 0

Blank Time 14 16 30 32

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

End Point 

TIBC

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد:  روش آماده سازی محلول

  پايداری محلول: پایداری محلول TIBC در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت  TIBC در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Standard 12 µl R1 160

Two point 

2

Decrease µl R2 50

Increase µl R3 0



Chem Sample Type Serum

Chemistry

Print Name TG

Reaction Type Positive

Pri.Wave 505 Sec . Wave 700

Unit mg / dl Decimal 0

Blank Time 3 4 30 32

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Two Point 

2

End Point

TG

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد:  روش آماده سازی محلول

  پايداری محلول: پایداری محلول TG در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار TG در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت  TG در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Standard 1.5 µl R1 150

Decrease µl R2 0

Increase µl R3 0



Chem Sample Type Serum

Reaction Type Positive

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

 روش اماده سازی محلول :محلول بصورت اماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.

پایداری محلول : پایداری محلول Urea در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کنترل ها : جهت کنترل صحت میتوانید از سرم کنترل هایی که مقدار Urea د ر آنها با روش فوق  تعیین شده است استفاده نمایید .

کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت Urea د رآنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

Urea
Chemistry

Print Name Urea

Pri.Wave 340 Sec . Wave              412

Unit mg/dl Decimal 0.01

Blank Time 19 24

kinetic

Standard 1.5 µl R1 120

Decrease µl R2 30

Increase µl R3

2point Linear
2



Chem Sample Type Serum

Reaction Type Positive

Blank Time 14 16 30 32

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

End Point Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Pri.Wave 570 Sec . Wave 700

Uric Acid
Chemistry

Print Name U.A

 روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد.

  پايداری محلول: پایداری محلول U.A در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت  U.A در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Unit mg / dl Decimal 0.1

Standard 3 µl R1 120

Decrease µl R2 30

Two Point 

2

Increase                            µl R3



Chem Sample Type Serum

Reaction Type Positive

Unit mg / dl Decimal 0

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Two point 

2

End Point

U.P

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Chemistry

Print Name U.P

 

دارد. قرار  كیت  داخل  در  آماده مصرف  به صورت  معرف  محلول  محلول:  سازی  آماده   روش 

  

 پايداری محلول: پایداری محلول  U.P  در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

 كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از کنترل هایی كه  مقدار U.P در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .      
کالیبراتورها :جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت  U.P در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Blank Time 3 4 30 32

Pri.Wave 600 Sec . Wave 800

Standard 5 µl R1 150

Decrease             µl R2 0

Increase              µl R3 0



Chem Sample Type Serum

Chemistry

Print Name Zn

Reaction Type Positive

Pri.Wave 570 Sec . Wave 700

Unit µg / dl Decimal 0

RULE

REPLICATES

MINDRAY BS800

Sample .VOL Reagent . VOL

Two point 

2

End Point

ZINC

Rection Direction

Reaction Time

CALIBRATION

                                                                                                     

.محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل كیت قرار دارد:  روش آماده سازی محلول

  پايداری محلول: پایداری محلول ZN در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

كنترل ها: جهت كنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی كه  مقدار ZN در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

 کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتور هایی که غلظت  ZN در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی جهت نصب محصول با شماره تلفن 91317284-021 و یا شماره موبایل های 09020163571 و 09120746513 تماس حاصل نمایید. 

Blank Time 3 4 15 16

Standard 7.5 µl R1 150

Decrease µl R2 0

Increase µl R3 0
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